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持続収縮期血圧計および深部体温計の

臨床薬理への応用
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ヒ トでの薬物効果や安全性を調べるために色々

な機器が使用 されるが,と くに健常志願者を被験

者にする場合には,出 来るだけ苦痛や危険を与 え

ないで,詳 細 な情報を得 られ ることが望 ましい.

そのためには,非 観血的方法でしかも持続的に記

録出来 るのが最 もよいと考えられる.

今回,わ れわれは島津製最高血圧自動連続測定

装置(SCS-501)1)と テルモ製深部体温計(DC-1)2)

を健常者や患者に使用 して物理的反応や薬物 によ

る影響を観察 し,そ の有用性について検討を行 っ

た.

〔方 法〕(1)寒 冷刺激の影響:7名 の健常な

女性志願者を対象に10℃ の水に10min間 左手

を浸した時の右手の変化および血圧 ・脈拍数への

影響をみた.

(2)タバ コ喫煙の影響:3名 の健常 な男子志願者

を被験者 とした.

(3)腎透析の影響:6名 の男子透〓患者で行った.

(4)生理的食塩水,静 脈注射の影響:3名 の男子

健常志願者で行 った.

(5)Thymoxamine hydrochloride静 脈注射:3

名の男子健常志願者で行 った.

(6)Cepharosporin系 新抗生剤静脈注射:6名 の

男子健常志願者で施行 した.

ベ ッ ト上に横臥させ,SCS-501は 耳介または指

尖に装着 した.深 部体温計は,前 額部 ・手掌 ・足

蹠の3箇 所に,皮膚温度計は手指腹部に装着 した.

その他,ECG,指 尖脈波,呼 吸数皮膚血流などを必

要に応 じて記録 した.記 録時間は,安 定の為に必

要なコン トロール時間を含めて約1.5～3hrで

ある.

〔結 果〕(1)寒 冷刺激により皮膚温の低下と

血圧上昇を示 した.指 尖脈波の波高の低下はより

著明であった.

(2)喫煙により指 ・手 ・足の温度低下,血 圧上昇,

心拍数の上昇が認められた.

(3)腎透析中に著 しい血圧低下を起 こすことがあ

るが,1名 がその状態 となり,Carnigen注 射で回

復 した.は じめ血圧は徐々に低下し,脈 拍 は徐々

に上昇していたが,そ の うち,血 圧,脈 拍共急激

に低下した.し か し温度には殆んど変化を認めな

か った.

(4)生理的食塩水20mlを5min間 かけて静注し

た ところ,注 射中,血 圧上昇,指 ・手 ・足の温度

の低下を認めた.し か し,注 射終了後 まもな くも

とにもど った.

(5)Thymoxamine hydrochloride 10mgを20

mlの 生食に溶解し5min間 で静脈内に投与 した

ところ,血 圧の低下,手 足の温度上昇を認めた.

3名 中1名 は,20min後 の採血後,冷 汗,腹 部熱

感 ・ぜん動を訴え,著 しい血圧の低下 と脈拍数の

増加を示 した(Fig1).2min後,上 腕血圧は回復

したが,指 尖血圧の回復には数10minを 要 した.

同時に深部温の低下を認めた(Fig.2).
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Fig. 1 "Acute hypotension" observed after thymoxamine 10mg i. v. injection.

Fig. 2 Influence of thymoxamine 10 mg

 i. v. on body temperature.

(6)新抗生剤の2.0gを16mlの 生食にとかし1

min間 で静脈内に投与した.6名 中1名 が,注 射

中 より腹部不快感を訴え,血 圧は低下したが一過

性で注射終了後すみやかに回復 した.

〔考 察〕SCS-501は 血圧を非侵襲的に数hr

にわたって持続的に記録出来るため,薬 物の作用

や安全性をみ るのに適 してい る.さ らに測定部周

辺の組織血流量を反映する深部体温計を同時に使

用することにより,薬 物の血行動態におよぼす変

化 を,よ り詳細 に観察す る こ とが出来 よ う.

SCS-501,DC-1共 に寒冷刺激,タ バコ喫煙,生 理

食塩水静脈注射などに敏感に反応する.ま た,透

析中の血圧低下例では,心 拍数も低下 したが温度

は変化 しない とい う特色ある反応を示 した.α-遮

断薬のthymoxamine注 射による末梢温度の上昇

と持続血圧の低下は,末 梢血管が拡張して血圧が

低下す ることを示す.著 明な血圧低下例では,こ

の様な状態に,採 血が トリガーとなり軽いシ ョッ

クに似た状態を呈 したもの と考 えられ,回 復には

上腕血圧 よりも末梢血圧,末 梢血流が遅延するこ

とを示す.一 方新抗生剤の急速静注による血圧低

下 は,す ぐ回復す ることより,神 経反射の関与 も

示唆される.こ の様 に薬効評価第I相 試験の適用

では,間 歓的血圧測定や 口腔内体温測定では見逃

されるであろ う変化を発見す るのに役立つ と共

に,血 行動態の解明に有力な手がか りを与 える.

〔まとめ〕 最高血圧自動連続記録装置お よび

深部体温計の薬物評価第I相 試験への応用を試み

た.被 験者に苦痛を与えず,安 全に,比 較的長時

間連続的に記録が出来,血 行動態の変化を遂次知

ることが出来る点,有 用な方法 と思われる.し か

しSCS-501で は,拡 張期血圧を測定することは不

可能であ り,さ らに血圧の絶対値を論ずる場合に

は上腕血圧の測定も同時に必要である.深 部体温

計は装着が容易であ り,外気温変化を受 け難い点,

長所であるが,皮 膚温 よりも反応は小さい.ま た

末梢温が平衡 に対す るまでには,か な りの時間を

必要 とす る.ま だ,外 気温の影響を受け難いとは

いえ,末 梢血流を安定 に保つ ため室温 の コン ト

ロールは必要である.
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